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①総頸動脈高位で、Long RF   
inversion pulse. (Labeling) 

②頭頂部で Reverse Labeling
pulseを収集.（Control）

③LabelingからControlのdatasetを
subtractして、T1WI画像化.

⚫ASL-perfusion: 血液spinを内因性
tracerとした非造影脳灌流画像.
CT･MR-perfusion(造影)･SPECT(RI)

⚫ASL-MRA: 磁化率ｱｰﾁﾌｧｸﾄのない
管腔内動脈血(血管)形態を描出.

〇 Signa Pioneer 3.0T(GE)
〇 Discovery MR750W 3.0T (GE)

Control

Labeling

Arterial Spin-Labeling (ASL) とは？
～動脈血ﾌﾟﾛﾄﾝの反転spinがtracerとなる～



ASL(Silent)-MRA Silenz Scan Sequence

0.016 ms



ASL(Silent)-MRA (GE SIGNA Pioneer：3.0T)



TOF vs ASL(Silent)-MRA Scan Parameters



Case Age/Sex Location Symptoms
Time to MRA

(mo) *

1 63/F AComA unruptured 6

2 67/M AComA unruptured 3

3 58/M AComA unruptured 12

4 62/F AComA unruptured 12

5 53/M AComA unruptured 3

6 78/F A2-A3 unruptured 3

7 75/F Lt ICPC unruptured 12

8 51/M IC AChor unruptured 12

9 56/F Lt MCA SAH 12

10 69/F BA-top unruptured 3

11 69/F BA-top SAH 12

12 53/F BA-top unruptured 12

Cases with Coiling Treatment



Case 10: BA-top Aneurysm



Case 6: A2-A3 Aneurysm



Cases

Remnant size 

(mm)

Silent MRA

Remnant volume 

(mm3)

Silent MRA

Dome size 

(mm)

FSE MRC

Dome volume

(mm3)

FSE MRC

Remnant volume 

(%) Silent MRA/ 

FSE MRC

Results

1 0 0.0 4.5×3.6×4.0 33.9 0.0 complete

2 2.0×2.0×1.8 3.8 4.8×3.9×4.8 47.1 8.0 remnant, follow-up

3 3.3×2.1×3.4 12.3 5.6×10.9×7.4 236.5 5.2 remnant, follow-up

4 5.6×5.5×5.7 91.9 13.9×14.0×17.8 1813.7 5.1 remnant, follow-up

5 1.0×1.9×2.3 2.3 2.8×3.0×2.7 11.9 19.3 remnant, follow-up

6 0 0.0 3.7×4.1×4.5 35.7 0.0 complete

7 3.5×2.5×3.9 17.9 6.1×5.8×6.5 120.4 14.8 remnant, follow-up

8 3.4×2.2×2.8 11.0 4.3×3.4×3.9 29.9 36.7 remnant, follow-up

9 3.2×2.8×3.1 14.5 19.9×2.8×11.4 332.6 4.4 remnant, follow-up

10 5.0×4.9×4.0 52.4 16.2×15.5×17.3 2274.5 2.3 remnant, follow-up

11 4.0×3.0×1.3 8.2 4.5×5.2×7.9 80.2 6.9 remnant, follow-up

12 10.5×7.4×7.0 284.8 11.9×12.2×10.9 828.6 34.4 remnant, follow-up

Size & Volume of Remnants & Dome



Case 5: AComA Aneurysm (Pre-Post)



結 論

① TOF-MRAでは、metal-artifactにより、全例で
neck-complexの描出が不完全であった。

② ASL(Silent)-MRAは非造影-MRAであり、contrast 
の副作用なく、管腔内動脈血(血管)形態が表示され、
coiled-neckは、metal-artifactなく描出され、neck-
remnantの評価が可能であった。

③ FSE-MRCでは、coiled-domeが瘤周囲構造物ととも
に描出された。

④ 3D multifusion image (②+③)では、Coil後のneck-
remnantとdomeが良好に描出される為、Coil治療後
脳動脈瘤の非侵襲的follow-upに有用と考えられた。

ご清聴ありがとうございました。


